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Abstract
Forum for Bio preparedness Diagnostics (FBD) is a collaborative effort between four Swedish authorities, National Food 
Agency (NFA), National Veterinary Institute (SVA), Swedish Institute for Communicable Disease Control (SMI) and the 
Swedish Defence Research Agency (FOI). One of the main goals of this collaboration is harmonisation of methods and 
equipment between the participating authorities to increase the level of bio preparedness in Sweden.

In order to establish a high and sustained level of expertise among the FBD authorities and to strengthen cooperation 
and increase the overall performance, exercises are performed on a regular basis. The previous exercises have focused 
on collaboration, logistics and analysis. This exercise focused on risk assessment, sampling, analysis and result 
assessment. This is by practicing several elements from previous FBD projects including sampling of microorganisms in 
water by ultrafiltration and presenting test results via FBDs test results template.

The exercise was carried out with good results. During the exercise, the participating groups found that competence for 
practical operations and implementation of methodology has worked well within their authority. Some shortcomings 
and vulnerabilities were detected such as methodological knowledge was sometimes limited to one person per agency.

In conclusion, this exercise is perceived as a skill-enhancing exercise where one sees how well the projects implemented 
in the institutes. Consistent results indicate that over the years FBD have worked well as a forum, with that is easy to 
share the methodology and results in a more holistic view to strengthening the common ability.
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Sammanfattning
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, 
Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Smittskyddsinstitutet (SMI) och 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Ett av forumets huvudmål är harmonisering av metoder och 
utrustning mellan de deltagande myndigheterna för att öka beredskapen i Sverige inför en eventuell 
B-händelse. Vid en avsiktlig eller naturlig spridning av riskklass 3 bakterier och relevanta virus är en 
fungerande krisberedskap, med avseende på medicinska motåtgärder och dekontamineringsförfaranden, 
beroende av snabba laboratorieresultat. Till skillnad från odlingsdiagnostik, som ofta ses som en gyllene 
standard, erbjuder molekylär diagnostik metoder som snabbare kan analysera en större mängd prover 
med frågeställning om riskklass 3 bakterier eller virus.

För att etablera en hög och varaktig kompetensnivå hos forumets medlemmar är regelbundna övningar 
en central del av FBD:s verksamhet. Då tidigare övningar fokuserat på samverkan, logistik och analys låg 
fokus i denna övning på riskbedömning, provtagning, analys, analyssvar och en händelse med aktivering 
av FBD. Syftet med övningen var att stärka samverkan och öka den samlade förmågan genom att öva 
ett flertal moment från tidigare FBD-projekt bl.a. provtagning av mikroorganismer i vatten genom 
ultrafiltrering och provsvar via FBD:s provsvarsmall. 

Under övningen har övningsgrupperna funnit att kompetens för övningsmomenten och genomförandet 
har fungerat inom den egna myndigheten, dock med vissa sårbarheter då metodkunskaper ibland 
begränsats till en person per myndighet.  Man upplevde att det är viktig att samverka mellan 
myndigheterna i dessa frågor rörande sällanhändelser. FBD uppfattas som ett mycket positivt forum 
för att bättre använda sig av varandra och skapa ett öppet klimat mellan myndigheterna. Detta 
åskådliggjordes tydligt i övningen då spontan kontakt mellan myndigheterna tagits utan att samverkan 
egentligen krävdes för ett lyckat övningsgenomförande.
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1. Bakgrund	 				  
Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Smitt-
skyddsinstitutet (SMI), Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Totalförsvarets Forskningsinstitut 
(FOI) och Livsmedelsverket med syfte att stärka den svenska laboratorieberedskapen. De olika myndig-
heternas kompetens- och ansvarsområden kompletterar i mycket varandra och täcker tillsammans områ-
dena humanmedicin, veterinärmedicin, foder, livsmedel (inklusive dricksvatten) och miljöprover. 

En god beredskap för att hantera infektionshot rörande människor, djur och miljö kräver en fungerande 
samverkan med etablerade system, rutiner och kontaktvägar. Eftersom stora och omfattande utbrott 
inträffar relativt sällan i Sverige är regelbunden och kontinuerlig scenariobaserad övning en förutsättning 
för att upprätthålla beredskap och kompetens hos samverkande aktörer. 

För att etablera en hög och varaktig kompetensnivå hos forumets medlemmar är regelbunden övning 	
en central del av FBD:s verksamhet. Inom forumet har två stora övningar tidigare genomförts: 		
Myndighetsövergripande samverkan vid utbrott av smittsamma sjukdomar FBD2010/41 samt Logistik och 
analysövning FBD 2011/72 I den första övningen övades kommunikationsflöden mellan myndigheterna. 
I den senare övades transport av prover mellan myndigheter, provupparbetning, analys, rapportering av 
resultat och utvärdering av kvalitetssäkringsrutiner. Genom övningarna har myndigheternas operativa 
förmåga testats, brister har identifierats och åtgärder har genomförts. 

FBD:s målsättning är att öka den nationella kapaciteten att analysera riskklass 3 agens genom samutnytt-
jande av materiella och personella resurser. Med anledning av detta ska övningsprojektet 2013 ses som 
en fortsättning och en vidareutveckling av de övningar som tidigare genomförts och som ett led i proces-
sen att stärka samverkan och öka den samlade förmågan. 

2. Syfte
Denna övning är ett led i processen att stärka samverkan och öka den samlade förmågan. Övningens 
innehåll har till syfte att aktivera FBD med en händelse med spridning av riskklass 3 organism och med 
de delmoment som beskrivs under kapitel 3.2.  

2.1  delMÅL

Delmål 1:	 Observation av övning Sambio2013 inom EU-projektet AniBioThreat 			 
	 (23 -25 april 2013), på Lövsta Forskningscentrum utanför Uppsala. Erfarenheter av 	
	 observationerna under Sambio2013 tas med i FBD övningen.

Delmål 2: 	Ett övningsscenario är framtaget.

Delmål 3:	 Övningsutförandet är planlagt.

Delmål 4:	 Våtlabsövning är genomförd i september 2013. 

Delmål 5:	 Övningens resultat är sammanställda. 

Delmål 6:	 Slutrapport är levererad med förslag på fortsatt verksamhet.
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3. MATERIAL OCH METODER	 	

3.1  BAKGRUND OCH ERFARENHETER

Erfarenheter från tidigare FBD-övningar och förslag som framkommit beaktades i planeringen av den 
här övningen. 

Inom FBD har de två tidigare övningarna 2010/41 och 2011/72 belyst några rekommendationer 
på fortsatt verksamhet. Bland annat ansågs att kommande övning bör vara begränsad i storlek och 
fokuserad på laborativa moment. Ett inslag av transport av en kategori A stam skulle ingå i en övning 
eftersom en sådan stam kräver högsta skyddsnivå och det omfattas av ett annat regelverk än lägre 
kategoriserade stammar så det kan vara svårare att transportera. Projektgruppen beaktade dessa 
rekommendationer och beslutade att hålla övningen till en strikt laborativ övning där momenten 
begränsades. Däremot uteslöts transport av kategori A stam då detta inte var en del i projektuppdraget 
och skulle förändra fokus i övningen.

3.2  ÖVNINGSPLANERING

I projektuppdraget ingick flera moment baserade på tidigare FBD-projekt som skulle inkluderas i 
övningen. Momenten var: 

1.	 Provtagning av vatten (baserat på resultat från Projekt 14: 					   
	 Detektion av riskklass-3 bakterier i större volymer vatten, del 2.) FBD 2013/123. 

2.	 Odling (baserat på resultat från Projekt 12: 							    
	 Fortsatt harmonisering av metoder för odling av bakteriell riskklass 3 organismer.) FBD2013/104.

3.	 PCR analys, någon av de metoder som kvalitetssäkras under 2013. FBD 2009/15.

4.	 Dokumentation, provsvar etc. enligt mallar framarbetade inom Projekt 9: 			 
	 Fortsatt kvalitetssäkring av provanalys inom FBD. FBD 2013/116.

Moment 1 och 4 skall göras enligt befintliga protokoll och mallar från rapporterna FBD 2013/123 och 
FBD 2013/116. Moment 2 och 3 kan ske enligt myndighetens egna rutiner eller från FBD 2013/104 och 
FBD 2009/15.

Med dessa direktiv samt erfarenheter från tidigare FBD-övningar och observationerna från Sambio2013 
arbetades ett scenario fram (se 3.3). En tidsaxel med möjliga steg i fältprovtagning och analysarbetet 
arbetades fram för att få en uppfattning om tidsåtgången och arbetsbördan (Bilaga 1). 

Övningsbestämmelser upprättades, med bakgrund, syfte, kontaktpersoner, direktiv och avgränsningar 
(Bilaga 2) för att underlätta och tydliggöra för de övade. Dokumentet tillhandahölls initialt i övningen.

3.3  SCENARIO

Övningsscenariot i korta drag: Ett av de mest renommerade instituten i Tyskland (det fiktiva institutet 
Loder-Hoch Institute, LHI, Marburg) har av en slump upptäckt sporer från Bacillus anthracis utanför 
sitt säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3 (BSL3) i samband med en autoklavservice. Det har visat sig 
att under autoklaveringens uppvärmningsfas bildas det kondens i autoklavkammaren som samlas 
upp i längst ned i autoklaven i en autoklavbrunn. I kondensvattnet kan mikroorganismer från avfallet 
finnas och man har sett att kondensvattnet inte uppnår tillräckligt hög temperatur för att de mest 
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motståndskraftiga mikroorganismerna, sporer ska avdödas. Loder-Hoch Institute, LHI, Marburg larmar 
andra BSL3-4 laboratorium via europeiska nätverk om dessa händelser. Informationen kommer in till 
SMI som kontaktar FBD med den inkomna informationen och FBD aktiveras. (Bilaga 3 och 4).

3.4  FÖRBEREDELSER

3.4.1  Spikning av prover

Efter provtagningsmomentet i övningen byts de övades ultrafilter ut mot spikade ultrafilter. Detta p.g.a. 
övningstekniska skäl då spikning av provtagningsplatserna inte var möjligt och för att säkerhetsställa 
samma koncentration i filtren för att förbättra möjligheterna att uppnå jämförbara resultat.

Två filter per grupp spikades varav ett filter spikade med Bacillus cereus (F2085/98), 9 x 105cfu, och det 
andra filtret spikades förutom med Bacillus cereus (F2085/98) 1,9 x 105cfu även med en bakgrundsflora 
bestående av Escherichia coli (ATCC 15597) 2,8 x 104 cfu och Pseudomonas aeruginosa (CCUG 17619) 
2,4 x 104 cfu, detta för att få olika svårighetsgrader i analysarbetet.

Alla filter spikades samtidigt på FOI och distribuerades med kyltransport till övriga myndigheter några 
dagar innan övningens start.

3.4.2  Plattor

För att säkerhetsställa att det fanns adekvata odlingsplattor på plats innan övningens start förbeställdes 
plattor till alla övade via projektgruppen. Detta p.g.a. tidsbesparing och då tillgången på plattor inte var 
en del i övningsuppdraget. De odlingsplattor som bedömdes nödvändiga valdes ut baserades på tidigare 
FBD-projekt FBD2013/104, blodplatta och PLET-platta för selektion av Bacillus. Alla odlingsplattor 
tillverkades och distribuerades från SVA till övriga myndigheter innan övningen. 

3.4.3  Övrig laboratoriemateriel

Projektgruppen såg även till att alla reagens, primrar och filtreringsmateriel fanns tillgängliga på varje 
laboratorium innan övningen startade.

3.5  PROVTAGNINGSPLATS

På varje myndighet fick projektgruppen hjälp av den tekniskt ansvarige för fastigheten för att fastställa 
lämplig provtagningsplats inför övningen. Platsen valdes i strävan att vara så realistiskt som möjlig, 
men även att den var tekniskt genomförbar med provtagning. Den tekniskt ansvarige godtog även 
att delta under övningen och hänvisa de övade till utvald provtagningsplats som den optimala 
provtagningsplatsen för autoklavkondensvatten.
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4. RESULTAT
Allt arbete under provtagningsdelen av övningen observerades av övningsledningen och hela övningen 
utvärderades av grupperna själva enligt den utvärderingsmall som erhölls vid starten av övningen (bilaga 5). 

4.1  OBSERVATION SAMBIO2013

Ett av delmålen inför övningsplaneringen var att observera EU projektet AniBioThreats stora övning Sam-
bio2013, 24-25 april 2013 på Lövsta forskningscentrum i Uppsala, för att se om ytterligare erfarenheter från 
en stor övning kunde implementeras i planeringsarbetet och övningsutförandet. Sambio2013 var en pilotöv-
ning där organisationer med ansvar för koordinering, brottsbekämpning och smittsamma sjukdomar på ett 
nationellt plan tillsammans övade samarbetsförmåga för att hantera ett biologiskt hot eller händelse. Övning-
en genomfördes i två delar med en table-top övning och en fältövning.

Deltagandet i övningens observatörsprogram visade sig vara i form av en konferens vilket innebar att öv-
ningen på fältet inte kunde observeras från start till slut. Dock hade arrangörerna satt samman ett intressant 
program och vissa erfarenheter, både från observationer och från deltagandet i scenarioframtagandet till 
SamBio2013 från en av personerna i övningsgruppen, kunde tas med vid planeringen och organiseringen av 
övningen:

	 •  Övningen bör bygga på ett relevant scenario, 
	•  om övningen är MSB-finansierad skall den skrivas in i deras övningskalender,
	•  en övning tar alltid mer tid än vad man tror,
	•  bra rutiner krävs för planering.

4.2  SCENARIOT

De övade blev kontaktade av en FBD-representant på respektive myndighet där information om 
händelserna i Tyskland delgavs (bilaga 3 och 4). Uppgiften var att undersöka om kondensvattnet från 
autoklaverna som samlas upp i golvbrunnen på respektive myndighet innehöll sporer från Bacillus 
anthracis som i det tyska laboratoriet. De övade hade totalt 24 timmar att arbeta fördelat över fyra 
dagar och provtagning skulle göras med ultrafiltrering enligt FBD rapport 2013/123, odling enligt 
rapport FBD 2013/104 och provsvaren skulle svaras ut med FBD:s provsvarsmall FBD 009 (Bilaga 6). 
Övningsbestämmelser med avgränsningar och riktlinjer tilldelades övningsgrupperna vid övningens start 
(Bilaga 2).

4.3  FÖRFARANDE 

Innan det laborativa arbetet inleddes utfördes en riskbedömning för alla övningsgrupperna. Alla grupper 
ansåg att de hade tillräckligt med samlad kunskap för provtagning och de laborativa momenten i övningen. 
Dock hade några velat ta kontakt med Tyskland för ytterligare information om själva provtagningen och 
provtagningsplatser. Vid varje myndighet fanns lämplig utrustning för både provtagning och analys. Alla 
grupper gjorde en riskbedömning innan påbörjandet av provtagningen och analyserna. 

4.3.1  Kontakt mellan de övade myndigheterna och med andra experter
Övningsgrupperna på de olika myndigheterna hade daglig kontakt mellan varandra, både via mail 
och via telefonkontakt.  Detta var till stor hjälp under övningen och upplevdes mycket positivt. Några 
övningsgrupper tog även kontakt med andra experter på den egna myndigheten för tips och råd.
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4.3.2  Provtagning

De övade kontaktade tekniskt ansvarige för att säkerhetsställa korrekt provtagningsplats med tanke på 
händelserna i scenariot. Innan provtagning genomfördes en riskbedömning för själva fältprovtagningen 
och transporten av provet fram till laboratoriet. Alla grupperna utgick ifrån rapport FBD 2013/123 
för provtagning som de ansåg var väldigt lättläst och tydlig.  De övade tyckte att provtagningen 
fungerade bra utifrån den utrustningen som man hade samt efter den anvisade provtagningsplatsen. En 
grupp hade problem med den portabla pumpen (urladdat batteri). Det löste sig genom att de kunde 
använda en förlängningssladd och vanlig elkontakt istället för bilbatteriet. Då man sällan använder den 
portabla pumpen på vissa myndigheter var det en viss osäkerhet över hur pumpen startades och dess 
inställningar. 

Bild 1: Provtagning från vattencistern kopplat till autoklaven från de olika övningsgrupperna.
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4.3.3  Analysarbete på laboratoriet

Analysstrategin varierade något mellan myndigheterna. I tabell 1 redovisas likheter och olikheter för 
hur de olika myndigheterna gick tillväga i analysarbetet. Dock utgick alla myndigheter från rapport FBD 
2013/123 för eluering av ultrafilter samt rapport FBD 2013/104 för odling. Några grupper svabbade 
brunnen inne i autoklaven och odlade, men med negativt resultat.

För att detektera B. anthracis och Bacillus i provet samt för att konfirmera utväxta kolonier använde alla 
myndigheter sig av FBD:s specifika realtids-PCR för B. anthracis (5345, pXO1, pXO2) samt Bacillus spp. 
(rpoB) från screen A som beskrivs i rapport FBD 2009/15.

Övningsledningen förbeställde hästblodagar och PLET-agarplattor från SVA som distribuerades till 
alla myndigheter innan övningsstart. Alla myndigheter använde hästblodagar (figur 1) och PLET-agar. 
Två myndigheter adderade ytterligare ett odlingsmedium, Blood Agar Base (BAB) samt CHROM-
PLET (tabell 1, figur 1). CHROM-PLET är en blandning mellan en kromogen agar för B. anthracis och 
PLET-agar för att erhålla ett odlingsmedium som är både selektivt och kromogent (Livsmedelsverket ej 
publicerat).

Tabell 1. Analysarbetet på de olika myndigheterna.

Analysmoment RUB FOI SMI

Germinering Nej* Ja Ja

Anrikning Ja Ja Nej

Odlingsplattor
BA, PLET, 
CHROM-PLET

BA/PLET/BAB BA/PLET

Realtids-PCR
FBD specifika B.a 
FBD Bacillus group 
Multiplex

FBD specifika B.a 
FBD Bacillus group 
Multiplex

FBD specifika B. a 
FBD Bacillus group 
Singelplex

Konfirmering av isolat PCR Nej PCR, Gramfärgning

* Berodde på en kommunikationsmiss. Germinering utförs i normala fall.

Bild 2. Bild på Bacillus cereus på BA-platta och CHROM/PLET-platta från övningen.
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Elueringen av ultrafiltren, anrikning och odling utfördes på säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3 (BSL3). 
Två av grupperna utförde PCR-analysen på skyddsnivå 2 laboratorium (BSL2) medan den tredje grup-
pen utförde allt på BSL3. Arbetsmomenten både på BSL2 och BSL3 upplevdes som lugna med bra 
samarbete både internt och mellan enhetsgränserna. 

4.3.4  Analysresultat och provsvar

Ingen av övningsgrupperna kunde påvisa B. antracis i autoklavkondensvattnet. Däremot fann de tillväxt 
av en Bacillus spp från kondensvattnet. Två av grupperna konfirmerade kolonierna på odlingsplatta med 
realtids-PCR till Bacillus spp. men inte B. anthracis. En grupp utförde även gramfärgning.

Analysresultatet svarades ut via FBD:s provsvarsmall FBD 009 (bilaga 6). Alla grupper hade fyllt i prov-
svarsmallen på olika sätt, vilket belyser att provsvarsmallen behöver förtydligas och förbättras, framför 
allt för de som ska ta emot provsvaret men även för de som ska fylla i den. För en övningsgrupp var det 
otydligt vem som var svarsmottagare, vilket även har framkommit som ett problem i andra övningar 
inom FBD. 
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5. DISKUSSION		
Övningsprojektet 2013 ses som en fortsättning och en vidareutveckling av de övningar som tidigare 
genomförts inom FBD och som ett led i processen att stärka samverkan och öka den samlade förmågan. 
Övningen utformades utifrån givna projektinstruktioner och gemensamma och lokala förutsättningar. 
Projektinstruktionerna baserades i huvudsak på tidigare FBD projekt samt erfarenheter från deltagande 
i Sambio2013 övningen. Avgränsningarna i instruktionerna för övningsprojektet som helhet var mycket 
användbara och förenklade arbetet avsevärt, men var samtidigt begränsande och lämnade till exempel 
endast B. anthracis som potentiell organism. Andra avgränsningar såsom lokala förutsättningar (på-
gående verksamhet), hänsyn till allmänheten (inte skapa oro) och momentan aktivering av FBD (vitt 
skilda geografiska platser) begränsade rörelsefriheten i scenariobyggandet och övningsutförande. Erfa-
renheterna från Sambio2013 övningen togs i beaktning men var i stort svåra att applicera då dessa var 
långt mer komplexa och omfattande. En viktig lärdom från Sambio2013 var att hög trovärdighet och väl 
genomtänkt scenario uppfattades viktigt för motivationen för de övade. Därtill uppfattades återkoppling 
efter övningen som en ytterligare viktig parameter för deltagarna. Dessa två lärdomar tog projektgrup-
pen med i planeringsarbetet.

Alla övade grupper kände att förutsättningarna inför övningen avseende förkunskaper inom provtag-
ningsmetodik, agenskunskap och analysmetoder var tillräckliga på myndighetsnivå. Däremot kunde 
övningen för en av grupperna endast genomföras genom att två specifika personer samarbetade. Detta 
då ingen av dem behärskade hela metodiken. I samarbetet kompletterade de dock varandra så att alla 
moment kunde utföras. Detta understryker sårbarheten hos enskilda laboratorier och att metodiken bör 
vara välkänd för minst tre utförare per laboratorium för att laboratoriet ska anses ha fullödig förmåga att 
utföra analysen. 

Tillgången på nödvändig utrustning och lokaler var god vid samtliga deltagande myndigheter. De övade 
var dessutom informerade om när övningen skulle genomföras. Dessutom var de övade utsedda långt 
i förväg samt inplanerade i arbetsscheman för att kunna delta. Scenariot var dock inte känt förrän på 
första övningsdagens förmiddag. I ett skarpt läge kan detta ha utvecklats annorlunda och en oförberedd 
övning hade kunnat ge intressanta erfarenheter, men ansågs inte vara praktiskt genomförbart. 

Grupperna upplevde scenariot som överraskande, spännande och trevligt, men några ansåg att scenariot 
var lite otydligt och svårtolkat. Den information som gavs initialt var till en början inte tillräcklig för att 
lösa uppgiften för en av grupperna p.g.a. misskommunikation då bara delar av scenariot delgavs grup-
pen. Dock efter lite hjälp av övningsledningen klarnade scenariot. En grupp hade svårt att få tag i den 
teknisk ansvarige på myndigheten vilket gjorde att informationen om den exakta provtagningsplatsen 
dröjde, men när det reddes ut kände alla grupper att de hade tillräcklig information för att genomföra 
övningen.

Bland utrustningen visade sig batteriet i pumputrustningen för ultrafiltreringsprovtagning vara en svag 
länk i arbetsprocessen, något som bör tas i beaktning för metoder som inte är tillräckligt ofta återkom-
mande och i ett akut läge hade detta med största sannolikhet vållat problem. Det fanns tillgång till sepa-
rat extra blybatteri men även dessa typer av batterier måste underhållsladdas med jämna mellanrum då 
de annars laddar ur under förvaringstiden vilket innebär att en fältprovtagning kan fördröjas med flera 
timmar. En rutin med regelbundna batterikontroller samt uppladdningar bör införas på samtliga myn-
digheter som deltog i övningen. Även vid handhavandet av pumpen för eluering av filtren upptäcktes en 
brist. Ingen manual för pumpen fanns på säkerhetslaboratoriet. Varje myndighet bör säkerhetsställa att 
en manual eller en lathund till pumpen finns tillgänglig inne på säkerhetslaboratoriet. 
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Grupperna har haft daglig kontakt sinsemellan via mail och telefon. Denna kontakt har upplevts som 
positiv då man öppet kunnat diskutera och resonera angående vidare analys av proverna och sina 
resultat. Att de övade på eget initiativ initierat och upprätthållit kontakten mellan grupperna är mycket 
tillfredsställande och ett bevis på att FBD bygger direkta broar mellan myndigheterna. 

Svårighetsgraden på övningen har upplevts som normalnivå utan större svårigheter. Ett av filtren spi-
kades med en bakgrundsflora just för att försvåra och utmana analysarbetet för de övade. Tyvärr verkar 
transporten/kylningen av filtren har påverkat viabiliteten hos dessa bakterier vilket resulterade i att 
tillväxten initialt uteblev medan B. cereus växte bra på plattorna. Den grupp som inte germinerade hade 
dock överväxt av bakgrundsflora på odlingsplattorna efter 24 timmar. Ingen av grupperna fann dock 
initialt någon störande mängd av denna blandflora vid odling inför analysen av eventuell förekomst av 	
B. anthracis. En ytterligare planerad förvillande faktor var att den specifika B. cereus stammen som använ-
des växer på det tämligen B. anthracis specifika PLET mediet. Detta passerade tämligen obemärkt av de 
övade och uppfattades inte som en försvårande faktor. Endast en grupp misstänkte bioterror.  

Enligt övningsinstruktionerna skulle provsvaren svaras ut efter befintlig mall inom FBD. Vissa av de 
övade hade svårt att hitta provsvarsmallen. Detta skulle kunna avhjälpas om länken till denna fanns på 
FBD:s internweb (Wikin). Speciellt gäller detta om svar önskas i akuta ärenden där tidsaspekten är vik-
tig för de beslutsfattare som ska hantera ett eventuellet utbrott. En förklaring kan vara att detta återspeg-
lar ovana att använda Wikin. 

Mallen som sådan uppfattades olika mellan grupperna. Vissa tyckte den var lätt att förstå och fylla i 
medan andra uppfattade den som mindre tydlig. Några förslag till förbättringsåtgärder finns beskrivet 
i detalj under förslag till förbättringar, men i huvudsak efterfrågades ett tydligare ja/nej svar i fråga om 
positivitet samt biutrymme för fler laborativa resultat. 

Alla grupperna tyckte att 24 h var i princip var tillräckligt med tid för att genomföra övningen. Dock 
upplevdes övningen något stressande när den skulle kombineras ihop med ordinarie verksamhetsarbete 
som pågick samtidigt. Detta kan tolkas som en prioriteringsfråga i kombination med hög arbetsbelast-
ning i övrigt för de övade. I ett verkligt skarpt skulle detta naturligtvis inte utgöra ett problem. 

Sammanfattningsvis, alla övningsgrupperna löste uppgiften inom de angivna tidsramarna och de fann 
övningen både motiverande och givande.
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6. SLUTSATSER
Den här FBD-övningen upplevdes som en kompetenshöjande övning där man ser hur väl tidigare pro-
jekt implementeras i verksamheten på de ingående myndigheterna. Enhetliga resultat visar på att genom 
åren har FBD fungerat väl som forum och gjort det lätt att utbyta metodik och resultat i syfte att stärka 
den gemensamma förmågan. Det ogenerade delandet av både med- som motgångar med ett gemensamt 
syfte att bistå varandra till att nå målet, måste ses som en framgång för hela FBD projektet. Övning ökar 
inte bara den samlade förmågan utan i denna övning har kontakt mellan myndigheterna tagits utan att 
det egentligen varit en vital del i övningen.

 Några citat från övningsdeltagarna som beskriver deras känsla om övningen:

”Mycket givande, nu har vi svart på vitt att vi klarar av sådana frågeställningar/situationer.”

”Ja vi tycker att övningen var bra, det är viktigt att få tillämpa de kunskaper som vi erhållit. 
Vi känner också att det är VÄLDIGT viktigt att VI får chansen att samverka mellan myndig-
heterna så att VI alla blir bättre att använda oss av varandra och skapa ett mer öppet klimat 
mellan myndigheterna.”

”FBD är superbra både för nätverksbyggande och kompetenshöjande med tanke på använd-
bara projekt.
Övningar är jättebra att utföra och de behövs. Vi upplever en bra diskussion mellan myndig-
heterna vilket styrker oss och resultaten. I och med vårt samarbete inom FBD har vi alltid 
någon vi kan kontakta vid funderingar. Det blir inte en tävling utan mer ett bollplank mellan 
myndigheterna.”

”Lättlästa projektrapporter från tidigare FBD projekt med tydliga och många bilder.”

”

”
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7. FÖRSLAG PÅ FORTSATT VERKSAMHET

Övning ger färdighet och det är tydligt att det inom FBD läggs både resurser och tid för att öva. 		
Efter utvärdering från övningen ger vi följande förslag till fortsatt verksamhet:

• En övergripande övning där flera ansvarsområden inom myndigheterna är involverade, 			 
	 d.v.s. både laborativ nivå och ansvarig/chefsnivå.

• En övning med fokus på kommunikation och samkommunikation mellan myndigheterna före och under 	
	 en B-händelse rekommenderas. Kommunikation handlar om att förmedla ett budskap, men även att 		
	 ta emot och tolka innebörden i ett budskap. Då perceptionen är olika hos alla människor är det lätt att 	
	 misstolka eller misstyda ett budskap. Kommunikationen inom myndigheterna skiljer sig mellan varandra 	
	 och därför ser vi ett behov att öva kommunikationen mellan myndigheterna.
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8. BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

B-händelser 	 Används som uttryck för en händelse, naturlig eller avsiktlig, med mikroorganismer 	
	 och då oftast om sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Riskklass 3	 Kan orsaka allvarliga infektioner med begränsade möjligheter att bota eller förebygga 	
	 och som ofta har hög smittsamhet. Hanteras på BSL 3. Hög infektionsrisk.

MSB 	 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Sporer 	 Överlevnadsfas hos vissa bakterier, kan klara av extrema förhållanden såsom värme, 	
	 strålning och uttorkning.

Autoklavering  	 Avdödning av smittämnen med hjälp utav tryck och hög värme.

BSL3	 Biosafety level 3, skyddsnivå 3. Används för att beteckna säkerhetslaboratorium.

Reagens	 Ett ämne eller blandning av ämnen som åstadkommer en viss kemisk förändring ex 	
	 vid realtids-PCR.  

Primrar	 Små segment av kvävebaser, används inom PCR och fungerar som startpunkten för 	
	 DNA-replikation.

Spikning	 Tillsats av mikroorganismer till en provtyp.

Ultrafilter	 Ett dialysfilter som består av ihåliga membrancylindrar som filtrerar partiklar av 	
	 viss storlek från vätskor.

CFU	 Colony forming units, koloniformande enhet. Enhet man använder vid kvantifiering 	
	 av växande mikroorganismer på odlingsplatta.

Våtlab	 Laborativa moment utförs praktiskt i en övning till skillnad mot torrlab där 		
	 laboratoriemomenten endast beskrivs under övningen.

Eluering	 Frigörande av ett ämne med hjälp av lösningsmedel. Används här i betydelse att med 	
	 en buffert skölja igenom ultrafiltret för att frigöra mikroorganismer som samlats upp 	
	 under provtagningen.

Odlingsmedium 	 Näringsämne som används för att odla mikroorganismer. Finns i fast och 		
	 flytande form.

Realtids-PCR 	 Molekylärbiologisk metod som mångdubbla DNA som sedan mäts i realtid.

Germinering 	 Förändring av den ogästvänliga miljön till det bättre så att bakteriesporer blir 		
	 vegetativa bakterier.

Anrikning	 Process för att öka antalet av en bakterie. Sker genom inkubering i näringsrikt 
	 odlingsmedium.
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Bilaga 1 

BERÄKNAD TIDSAXEL 

Bilaga 2 
ÖVNINGSBESTÄMMELSER 

Bakgrund
Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Smittskydds-
institutet (SMI), Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Totalförsvarets Forskningsinstitut 
(FOI) och Livsmedelsverket med syfte att stärka den svenska laboratorieberedskapen. De olika 
myndigheternas kompetens- och ansvarsområden kompletterar i mycket varandra och täcker 
tillsammans områdena humanmedicin, veterinärmedicin, foder, livsmedel (inklusive dricksvatten), 
miljöprover och bioforensisk analys.
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En god beredskap för att hantera infektionshot rörande människor, djur och miljö kräver en fungerande 
samverkan med etablerade system, rutiner och kontaktvägar. Eftersom stora och omfattande utbrott 
inträffar relativt sällan i Sverige är regelbunden och kontinuerlig scenariobaserad övning en förutsättning 
för att upprätthålla beredskap och kompetens hos samverkande aktörer. 

För att etablera en hög och varaktig kompetensnivå hos forumets medlemmar är kontinuerlig övning 
en central del av FBD:s verksamhet. Inom forumet har två stora övningar genomförts sedan starten 
2007: Myndighetsövergripande samverkan vid utbrott av smittsamma sjukdomar 2009 samt Logistik 
och analysövning 2011. I den första övningen övades kommunikationsflöden mellan myndigheterna. I 
den senare övades transport av prover mellan myndigheter, provupparbetning, analys, rapportering av 
resultat och utvärdering av kvalitetssäkringsrutiner. Genom övningarna har myndigheternas operativa 
förmåga testats, brister har identifierats och åtgärder har genomförts. 

Syfte med övningen
Syftet med övningen är att stärka samverkan och öka den samlade förmågan hos de myndigheter som 
ingår i FBD genom att genomföra en koordinerad övning där samtliga myndigheter deltar.

Övningsform
Genomförandet kommer att vara i form av en simuleringsövning.

Övningstyp
Det är en våtlabsövning med befintliga analysmetoder och manualer.

Datum och tid för övningen
Övningen pågår från tisdagen den 17 september 2013 till och med fredagen den 20 september och 
arbetet ska utföras under normal arbetstid (8.00 – 16.30). Tid per person som övas är ca 24 timmar 
distribuerat under dessa dagar och det är två personer per myndighet som övas.

Övningsledare
Linda Karlsson (FOI) / Eva Larsson (FOI) / Pontus Juréen (SMI)  / Lennart Melin (SVA) / 
Catarina Nilsson (Livsmedelsverket)

Plats för övningen
På respektive provtagningsplats och säkerhetslaboratorierna med skyddsklass 3 på FOI, SMI 		
och SVA.

Övade
FOI: 	 Stina Bäckman, Anna Macellaro 		
SVA: 	 Olga Stephansson 
Livsmedelsverket:	 Paula Ågren, Martina Lindberg 	
SMI: 	 Tara Wahab, Elisabeth Hallin 
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Moment i övningen
Alla moment (1-4) skall ingå i övningen. Moment 1 och 4 ska göras enligt befintliga protokoll och 
mallar från FBD projekten 9 och 14. Moment 2 och 3 kan ske enligt myndighetens egna rutiner eller 
från FBD:s projekt 12 och 18.

	 1.	 Fältprovtagning av vatten (baserat på resultat från Projekt 14: 				  
		  Detektion av riskklass-3 bakterier i större volymer vatten, del 2). 
	 2.	 Odling (baserat på resultat från Projekt 12: 
		  Fortsatt harmonisering av metoder för odling av bakteriell riskklass 3 organismer).

	 3.	 PCR analys, någon av de metoder som kvalitetssäkras under 2013.

	 4.	 Provsvar enligt mall framarbetad inom Projekt 9: 
		  Fortsatt kvalitetssäkring av provanalys inom FBD. Ligger på Wikin.

Avgränsningar
	  •  	 Efter fältprovtagning (innan BSL3) ska övningsledaren på respektive 			 
		  myndighet kontaktas för vidare instruktioner. 
	  •  	 För SVA och Livsmedelsverket kommer arbetet ske gemensamt inom RUB.

Ekonomi
Alla kostnader, inklusive tid, bekostar FBD projekt 16.

Säkerhetsbestämmelser
Om akuta prover inkommer under övningen kan övningen avbrytas på berörd myndighet. 

Observatörer
Övningsledare observerar fältprovtagningen. 

Utvärdering och rapportering
Utvärdering kommer att ske skriftligt efter övningens slut.
Utvärderingarna från de övade ska överlämnas till övningsledningen senast den 27 september.

Återkoppling 
Utvärderingen redovisas på slutmötet den 28 november samt i den slutliga rapporten. 			 
Alla övade inbjuds att delta på FBD:s slutmöte den 28 november i Uppsala. Rese- och 		
tidskostnaden belastar FBD projekt 16.

Kontaktlista 

FOI :  Chef / Johanna Thelaus • Fastighetstekniker / Göran Knutsson 
SMI:  Chef / Andreas Bråve • Fastighetstekniker / Tage Yusuf
SVA + Livsmedelsverket = RUB:  Chef / Viveca Båverud • Teknisk planering / Hans Antehed
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Bilaga 3 - SCENARIO, 
FBD PROJEKT 16, ÖVNING – AVSIKTLIG SPRIDNING AV RISKKLASS 
3 ORGANISM OCH AKTIVERING AV FBD

Ett av de mest renommerade instituten i Tyskland (Loder-Hoch Institute, LHI, Marburg) har av en 
slump upptäckt B. anthracis utanför sitt bakteriella P3 laboratorium i samband med en autoklavservice.

Det hela initierades av att de har haft återkommande problem igensatta avloppsrör. Åtskilliga vidtagna 
åtgärder visade sig att endast temporärt avhjälpa problemen med stoppen. Man riktade därför in sig på 
att försöka sanera rören från eventuell påväxt. I samband med detta togs flera odlingsprover. En rad olika 
arter upptäcktes, men anmärkningsvärt var att man i ett av proven upptäckte grampositiva stavar i kedja. 
Dessa testades därefter mycket oväntat som positiva för Bacillus anthracis. Provtagningsplatsen för detta 
prov var golvbrunnen utanför det bakteriella P3 laboratoriet. Ny och mera systematiska provtagningar 
användes för uppföljning. Man valde dock att inte såga isär rörledningarna på grund av potentiell 
aerosolbildning. Flera prover togs från golvbrunnen, i avtappningskranar utmed avloppsröret och 
slutligen i anslutning till det allmänna avloppsnätet. De första provtagningsplatserna testades positiva 
för B. anthracis, men med fallande bakteriemängd, troligen beroende av utspädningseffekt då andra 
avlopp ansluter utmed vägen.

I detta skede hade man inte identifierat hur bakterierna hade kommit dit, men misstänkte naturligtvis 
ett läckage från laboratoriet. I avvaktan på ett närmare besked beslöt man att stänga laboratoriet på 
oviss tid. LHI kontaktade även sina systerlaboratorier, dels för att utlokalisera sina bakteriella uppdrag, 
men framförallt informera om vad som hade hänt och uppmana övriga laboratorier att kontrollera 
eventuella eget läckage. Snart därefter rapporterade tre av fem laboratorier att även de hittade växt i 
golvbrunnar utanför P3-autoklaverna. Ytterligare ett laboratorium gör fortfarande omtester och endast 
ett laboratorium har testat negativt.

På LHI som har hunnit längst, har man nu lagt ned stora resurser för att identifierat källan till problemen 
i golvbrunnen (fig. 1), till denna leds ett dräneringsrör från en dräneringsbrunn inne i autoklaven 
(se pil i fig. 2). Man har undersökt eventuella förslitningsskador, program- och elfel, speciellt med 
inriktning på det sistnämnda. Under föregående år har man haft upprepade problem med reläet 
för vakuumventilregleringen (V2 fig. 3). Detta har orsakat felaktigt tryck i mantelkammaren med 
underkända steriliseringsprotokoll som resultat. Flera komponenter i elsystemet samt förslitna 
delar har bytts ut under året, men dessa kan inte förklara problematiken då man per rutin utför 
sterilitetskontroller (Bowie Dick), vilka alla har påvisat goda avdödningsresultat. Man har då 
koncentrerat sig på själva atmosfären inne i kammaren, under autoklavkörningen leds luften ut via rör 
till en incinirator (fig. 4). Vid närmare undersökning har inciniratorn visat sig hålla korrekt temperatur 
och dess dräneringsvatten odlingsnegativt. Den hypotes man nu arbetar med är att utrymmet i brunnen 
inne i autoklaven inte når korrekt temperatur och tryck under tillräckligt lång tid. Om detta skulle 
vara korrekt, finns det en potential att sporformande bakterier överlever i detta utrymme. Under 
autoklavcykelprogrammets självavsvalningsfas blidas kondens som samlas upp i denna brunn och leds 
vidare till ovan nämnda golvbrunn (fig. 1). Detta skulle följaktligen kunna förklara förekomsten av 	
B. anthracis i brunnen samt tappställen nedströms. 
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Fig. 1, golvbrunn Fig. 2, autoklav.

Fig. 3, kopplingsschema för autoklav Fig. 4, schematisk sprängskiss 

Parallellt har man kartlagt potentiellt exponerad personal och en handfull (fr.a. teknisk och initial 
provtagningspersonal) står på profylaktisk behandling. Allmänhetens begränsade tillgången till 
avloppsnätet och framförallt den stora utspädningseffekten gör att man anser att risken för allmän 
exponering är försumbar. Ärendet hanteras trots detta med diskretion då man vill undvika allmän oro. 
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Bilaga 4 
OFFICIELLT BREV, DEL AV SCENARIO
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BILAGA 5 – UTVÄRDERINGSMALL
Utvärdering Övning– avsiktlig spridning av riskklass 3 
organism och aktivering av FBD

Läs gärna igenom alla frågor innan ni fyller i svaren. Använd era dagliga utvärderingar som stöd. 		
Svaren skickas elektroniskt till linda.karlsson@foi.se senast den 27/9 2013.

1 Redogör översiktligt övningsförloppet, vilka arbetsmoment och metoder använde ni? 

2 Förutsättningar

a.	 Fick ni tillräckligt med information för att genomföra övningen?
b.	 Hade ni tillräckligt med förkunskaper?
c.	 Fanns det tillgång till nödvändig utrustning för att genomföra övningen? 
d.	 Var tilldelad tid tillräcklig?

3 Kontakt med andra övade

a.	 Har ni haft kontakt med de andra övade och om så är fallet, beskriv kortfattat. 
b.	 Vem kontaktade vem?
c.	 Gav kontakten tillräckligt med information.

4 Fältprovtagning – Hur upplevde ni arbetsmomentet? 

Beskriv positiva och negativa erfarenheter.

5 Analysarbete - Hur upplevde ni arbetsmomenten? 
Beskriv positiva och negativa erfarenheter.

a.	 BSL2 (SMI, FOI)
b.	 BSL3
c.	 Tolkning av resultat

6 Hur upplevdes svårighetsgraden på övningsmomenten?

a.	 Fältprovtagning
b.	 BSL2 (SMI, FOI)
c.	 BSL3
d.	 Tolkning av resultat

7 Hur fungerade provsvarsmallen från FBD projekt 9 för denna övning? 

Kan den förbättras och i så fall hur?

8 Fungerade er egen tidsplanering?

9 Gjordes en riskbedömning och i så fall när i övningen?

10 Känner ni att övningen var givande? 

Motivera gärna 

11 Övriga kommentarer

a.	 Generella
b.	 Specifika

12 Kommentarer och åsikter om övningsupplägget och feedback till övningsledningen.
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BILAGA 6 – PROVSVARSMALL FBD 009 
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